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Instrucciones de uso

Monitorización independiente

55

ADVERTENCIA El monitor no proporciona un análisis interno de arrhythmia, por
lo que las arrhythmias pueden provocar que el monitor muestre frecuencias
cardíacas imprecisas.

ADVERTENCIA (1) Durante un procedimiento quirúrgico no utilice electrodos de
ECG pequeños. (2) Seleccione puntos de colocación de electrodos de ECG
alejados del sitio de intervención y del electrodo de retorno electroquirúrgico.
(3) Utilice electrodos de retorno electroquirúrgicos con un área máxima de
contacto práctico. (4) Asegúrese de aplicar correctamente el electrodo de retorno
electroquirúrgico al paciente.

La energía de radiofrecuencia (RF) de alta intensidad procedente de fuentes

externas (como una unidad electroquirúrgica mal conectada) puede generar
calor en los electrodos y cables, ocasionando quemaduras al paciente y
errores de medición.

ADVERTENCIA Asegúrese de que el modo de paciente es correcto. La
selección de un modo incorrecto puede dar lugar a una lectura imprecisa de las
frecuencias cardíacas y a parámetros de alarma inadecuados.

ADVERTENCIA Utilice siempre los clips para la ropa para colocar los cables del
ECG lejos de la cabeza del paciente.

ADVERTENCIA Utilice únicamente accesorios aprobados por Welch Allyn. El
uso de cualquier otro accesorio puede causar datos del paciente inexactos, dañar
el equipo y anular la garantía del producto. Consulte la lista de accesorios o

www.welchallyn.com

.

ADVERTENCIA Utilice siempre los accesorios de acuerdo con las normas de su
centro y las instrucciones del fabricante.

ADVERTENCIA Nunca utilice cables de ECG con cables de derivación sueltos o
defectuosos. Estos pueden ocasionar un comportamiento errático de las curvas
de respiración y del ECG debido a conexiones intermitentes de los cables de
derivación del ECG.

ADVERTENCIA Puesto que RESP se obtiene de las mismas derivaciones que el
canal de ECG, el monitor determina qué señales corresponden a un artefacto
cardiovascular y qué señales son resultado del esfuerzo respiratorio. Si la
frecuencia respiratoria se encuentra dentro de un cinco por ciento de la
frecuencia cardíaca o es un múltiplo o submúltiplo de la frecuencia cardíaca, el
monitor puede ignorar las respiraciones y disparar una alarma de respiración.

Precaución No utilice nunca un cable de ECG más largo de 3 metros (10 pies)
incluyendo los alargadores. Si utiliza un cable alargador de ECG con un cable de
ECG más largo de 1,2 metros (4 pies) el monitor actúa como si no estuviera
ningún cable de ECG conectado.

Precaución Para proteger el monitor de daños durante la desfibrilación, y
obtener una información de ECG precisa y protección contra ruidos y otras
interferencias, utilice únicamente los electrodos y cables de ECG especificados o
suministrados por Welch Allyn (estos cables tienen las resistencias de limitación
de corriente necesarias). Siga los procedimientos de aplicación recomendados.

Nota

El monitor contiene un circuito conectado de tipo CF para paciente totalmente
aislado pero no está diseñado para aplicación directa en el corazón de un
paciente.
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