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Instrucciones de uso

Monitorización independiente

63

1.

Inspeccione el cable de SpO

2

. Sustitúyalo si presenta cualquier señal de deterioro,

rotura o desgaste.

2.

Conecte el cable al sensor y al monitor.

Cada sensor de SpO

2

está diseñado para su aplicación en una zona específica y de un

tamaño determinado en el paciente. Para un rendimiento óptimo, utilice el sensor
correcto y aplíquelo tal y como lo indica el fabricante del sensor.

3.

Limpie la zona de aplicación. Elimine cualquier sustancia como laca de uñas que
pudiera interferir con el funcionamiento del sensor.

4.

Conecte el sensor de

SpO

2 al paciente siguiendo las instrucciones de uso del

fabricante y tenga en cuenta todas las advertencias y precauciones.

5.

Confirme que el monitor muestra los datos de la medición de SpO2 a los pocos
segundos de haberse conectado al paciente.

ADVERTENCIA No moje el sensor ni lo sumerja en ningún líquido. No esterilice
el sensor.

ADVERTENCIA Los sensores expuestos a la luz ambiental mientras no se
aplican a un paciente pueden presentar lecturas de saturación seminormal.
Asegúrese de que el sensor esté bien colocado en el paciente y compruebe con
frecuencia su aplicación para garantizar la obtención de lecturas exactas.

ADVERTENCIA Las pulsaciones venosas pueden originar mediciones
imprecisas.

ADVERTENCIA La oximetría de pulso puede utilizarse durante la desfibrilación,
pero las lecturas pueden ser imprecisas durante un corto período de tiempo.

ADVERTENCIA No utilice el pulsioxímetro como un monitor de apnea.

ADVERTENCIA Durante la monitorización de SpO

2

, un cambio sustancial y

repentino de las pulsaciones puede producir lecturas erróneas de las pulsaciones.
Valide siempre los datos del paciente y el estado del paciente antes de la
intervención o bien cambie la atención al paciente.

ADVERTENCIA Sustancias interfirientes: La carboxihemoglobina puede
incrementar erróneamente las lecturas; el grado de aumento es
aproximadamente igual a la cantidad de carboxihemoglobina presente. La
metahemoglobina y otras hemoglobinas anormales pueden causar lecturas
erróneas. Se recomienda una evaluación adicional a la pulsioximetría. Los
contrastes intravasculares o cualquier otra sustancia que contenga colorantes que
cambien la pigmentación habitual de la sangre arterial pueden originar lecturas
erróneas. La piel de pigmentación muy oscura puede afectar negativamente a las
lecturas de SpO

2

.

ADVERTENCIA En caso de niños prematuros, niveles altos de oxígeno pueden
predisponer a los niños a desarrollar retinopatía. Por ello, el límite alto de la
saturación de oxígeno debe seleccionarse cuidadosamente de acuerdo con las
normas clínicas aceptadas y considerando el intervalo de precisión del monitor.

Precaución Si entra líquido en la cavidad del conector de SpO

2

, interrumpa la

monitorización de SpO

2

hasta que se elimine el líquido y la cavidad esté seca.




                                    

                                    
                                                                            

                                


                                
                                                                                            

                            
                                
                                    
                                    Share
                                
                                




                            

                        


                        
                            
                                Páginas:
                                    
            1
                …
                65
                66
                67
                68
                69
                …
                206
        

                            

                             Descargar
                            
                                 Quejarse
                                
                                    	mal Marca
	mal Modelo
	no legible


                                

                            

                        

                    

                

            


            
                Advertising
                
                    
                

            


            
            
        

    


    
        
        
    


        
    
    
        
            
                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D



                
                     Lista completa
                
            

        

    




        
    


    
            Home
        |
            ¿Quiénes somos?
        |
            Contactanos
        |            
            Para titulares de derechos
        |        
            Marcas
        |
            Manuales populares
        |
            Recientemente añadido
        
        
            
            Manuals Directory
        

        © 2012–2024, PDFmanuales.com
Todos los derechos reservados.

    




    









