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Instrucciones de uso

Monitorización independiente

65

Cuando está activado SpO

2

, el monitor genera una alarma siempre que se interrumpan las

lecturas de SpO

2

, como cuando el sensor está desconectado del paciente después de

que el monitor comience a tomar las lecturas de SpO

2

.

No obstante, al utilizar la función de sondeo de SpO

2

puede realizar una serie de lecturas

de SpO

2

por sondeo a intervalos aleatorios conectando y desconectando el sensor

repetidamente sin generar alarmas.

Para preparar la realización de una lectura por sondeo

1.

Resalte SpO

2

y pulse

.

2.

Resalte Monitorización de SpO

2

y pulse

para resaltar No y pulse

para volver a

la pantalla principal.

Figura 67. Monitorización de SpO

2

desactivada

‘SpO

2

’ ha cambiado a ‘SpO

2

@ (hora)’. Ahora están activadas las mediciones por

sondeo.

Figura 68. Monitorización de SpO

2

desactivada

Para la realización de una lectura por sondeo de SpO

2

1.

Active la medición por sondeo. (Consulte

“Para preparar la realización de una lectura

por sondeo”

en la página 65).

2.

Conecte el sensor al monitor y al paciente.

3.

Resalte SpO

2

@ XX:XX y pulse

. Aparece el menú desplegable SpO

2

.

Figura 69. Menú desplegable SpO

2

Nota

Sólo puede accederse al menú desplegable SpO

2

, si SpO

2

está en No.

Monitorización SpO2

Monitorización SpO2
Alarma super.

Alarma super.
Límite super.

Límite super.
Alarma infer.

Alarma infer.
Límite infer.

Límite infer.
Tono FC/P

Tono FC/P

SpO2

SpO2

Apag

Apag
Apag

Apag

Apag

Apag

Apag

Apag

Enc

Enc
Enc

Enc

Enc

Enc

Bajo

Bajo

Med.

Med. Alto

Alto

100

100

90

90

Espera

Espera

Pulse

para mover la

celda resaltada a No.

80 

80 

ESPINOZA, JUAN 

ESPINOZA, JUAN 

3456187 

3456187 

3:11:24P 

3:11:24P 

Adulto

Adulto

Hb 239

Hb 239

PSNI mmHg

PSNI mmHg

Resp/min 

Resp/min 

FC/min 

FC/min 

SpO2 @ 3:03P

SpO2 @ 3:03P

% 

% 

S 

S 

D 

D 

M 

M 

La monitorización de SpO

2

está desactivada

SpO2 

SpO2 

Enc 

Enc 
Apag 

Apag 
Spot Check 

Spot Check 

Activar la función automática continua de SpO

2

Desactivar la función automática de SpO

2

(activa mediciones por sondeo)

Realizar una lectura por sondeo
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