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Monitorización para la comunicación con Acuity

Welch Allyn Propaq LT Monitor de constantes vitales

•

El monitor consume la batería con mayor rapidez, lo cual reduce el tiempo de
funcionamiento de la batería.

•

Si el monitor permanece fuera de la cobertura de la red Acuity durante varios minutos,
la radio pasa a un estado de batería baja.

•

Si el monitor permanece desconectado más de cuatro horas, es posible que se
produzca un error de fallo del sistema y que sea necesario restablecerlo (ciclo de
apagado y encendido).

Si en su centro se presentan con poca frecuencia flujos de trabajo clínicos que exigen que
los dispositivos inalámbricos se encuentren fuera de la red durante largos períodos, lleve
a cabo una o varias de las siguientes acciones:

•

Amplíe el área de cobertura inalámbrica con el fin de incorporar las áreas en las que
permanecen los dispositivos durante períodos prolongados. Por ejemplo, incorpore
cobertura inalámbrica en las áreas de postcateterismo cardíaco, rayos X y RM.

•

En caso de que se desplace un monitor a un entorno independiente, configure el
dispositivo en el modo independiente. De este modo, se desactiva la tarjeta de radio
para su uso en el entorno de trabajo independiente.

•

Antes de retirar los monitores de un área de cobertura inalámbrica, desconécteles de
la infraestructura inalámbrica. Los monitores Propaq LT incluyen esta función de
software para los médicos.

Acerca de los menús de mensaje Acuity

Cuando el monitor establece por primera vez la comunicación con Acuity y el médico
selecciona iniciar la monitorización de un paciente nuevo, el monitor presenta una serie
de pantallas para determinar la ubicación (número de habitación y unidad), el nombre de
ID y el número del paciente monitorizado. Si se trata de un paciente conocido para Acuity,
puede seleccionar la información de identificación de una serie de listas. Si el paciente es
nuevo para Acuity, proporcione la información.

Si el médico sigue monitorizando al mismo paciente, no aparecen estos menús de
mensaje.

En primer lugar, el monitor muestra una lista de unidades. Resalte la unidad para este
paciente y pulse

.

Precaución No deje un monitor inalámbrico encendido durante más de cuatro
horas fuera de su área de comunicación inalámbrica.

Nota

Algunos de estos menús pueden contener listas que son demasiado largas para
que quepan en la pantalla. Para ver o resaltar elementos de las listas que no están
en la pantalla, pulse

o

repetidamente para desplazarse por la lista.
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