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Instrucciones de uso

Alarmas y alertas
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Si el monitor está apagado, tiene la opción de guardar la configuración actual y los datos
de paciente almacenados, o de eliminar la configuración actual y los datos de paciente.
Ninguna opción afectará la configuración predeterminada del monitor.

En Acuity

Para un monitor inalámbrico, los límites de alarma del paciente también pueden
personalizarse desde Acuity. (Consulte el manual del usuario proporcionado con cualquier
estación de monitorización central Acuity.)

Acerca de ParamSet

Mediante ParamSet, puede ampliar rápidamente los límites de alarma en un porcentaje
configurado (relacionado con la lectura de alarma del paciente) para cualquier constante
vital.

Para obtener información sobre ParamSet, consulte

“Configuración de ParamSet”

en la

página 140.

Respuesta a una alarma

Una situación de alarma se indica en el monitor de la siguiente forma:

•

El indicador ROJO (el que está situado más a la derecha de los tres) por encima de la
pantalla parpadea.

•

Las cifras de la constante vital que ha generado la alarma aparecen en ROJO.

•

Si los tonos no están desactivados, el tono de alarma suena repetidamente: 3 tonos
cortos, una pausa breve, 2 tonos cortos y una pausa larga.

Respuesta a una alerta

Una situación de alerta (

“Descripción general”

en la página 85) se indica en el monitor de

la siguiente forma:

•

Aparece una luz amarilla intermitente en la parte superior de la pantalla.

•

Aparece un mensaje de alerta amarillo en la pantalla del monitor (por ejemplo, NO SE
DETECTA CABLE ECG).

•

Secuencia repetida de tono sonoro de alerta (si los tonos no están suspendidos):
3 tonos largos y una pausa.
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