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Alarmas y alertas

Welch Allyn Propaq LT Monitor de constantes vitales

Figura 91. Ejemplo de pantalla de alerta

Para responder a una alerta en el monitor

1.

Pulse

para silenciar el tono durante 90 segundos; pulse

para borrar la alerta.

2.

Solucione y corrija el problema. (Consulte

“Mensajes de alerta y mensajes de estado”

en la página 91).

Para responder a una alerta en Acuity

Para un monitor en comunicación con Acuity, las alarmas y las alertas se pueden detectar
tanto en el monitor como en Acuity. Las alarmas se muestran en ambos lugares. Consulte
las Instrucciones de uso del sistema Acuity.

Acerca del estado de carga de la batería
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Propaq LT

La luz amarilla parpadea durante una alerta y
mientras la alerta está silenciada.

Pulse

para silenciar el tono de alerta durante

90 segundos.

El texto en un campo amarillo identifica una
situación de alerta.
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ACEPTAR

ACEPTAR

X

Tabla 6. Indicadores de estado de la batería

Pantalla

Texto estado/
alerta

Batería

Monitor

Acción recomendada

Verde

Completamente
cargada

Correcto

Ninguna

Verde

Carga parcial

Correcto

Ninguna

Verde

Carga parcial,
cargando

Correcto

Ninguna

Amarillo

ALERTA EQUIPO
Batería baja.
Cargar batería pronto.

Baja

Puede funcionar
durante hasta
30 minutos, pero la
PSNI está
desactivada.

Prepare la interrupción
de la monitorización Si
fuera posible, inserte el
monitor en una base.

Amarillo

Baja; cargando

Funcionamiento
normal.

No retire el monitor de
la base.
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