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Maneje Cuidado y mantenimiento

El mango se puede limpiar siguiendo las directrices de la sección de abajo 'de limpieza y desinfección.

Compruebe periódicamente el estado de las baterías, por lo que no hay ningún

signo de corrosión u oxidación. Siempre reemplace ambas baterías. Se recomien-

dan pilas alcalinas. Retire las pilas del instrumento de mango si no se utiliza durante

un período prolongado de tiempo.

Cabezales de instrumento

Otoscopio (siempre en 5215, 5210, 5211 y 5211V) (artículo # 5220). Este cabezal

del instrumento está diseñado para examinar el conducto auditivo externo - en con-

creto el conducto acústico externo y la membrana timpánica. La cabeza se completa

con una lente de 3x extraíble visualización, ajuste insuflador y 3 espéculos de uso

continuo (modelos estándar con 2,5 mm, 3,5 mm y 4,5 mm espéculos, modelo vet-

erinaria con 4 mm, 5 mm, y espéculos 7mm).

Colocación de la especulación

Empuje el extremo embridado del espéculo deseado sobre la cabeza del instrumento

alineando la ranura en la brida de espéculo con el remache en la parte superior de la

cabeza del instrumento y gire en sentido horario para enganchar. Invierta el proced-

imiento para eliminar. (Fig.4)

El uso Welch Allyn o espéculos desechables equivalentes:

Conecte el adaptador de espéculos desechables, artículo # 5211-AD, en la misma

forma que los espéculos reutilizables. Adjuntar Welch Allyn o espéculo desechable

equivalente empujando el extremo embridado del espéculo deseada en el zócalo de

cromo y el giro en sentido antihorario para enganchar (figura 4b). Invierta el procedimiento para retirar y

desechar después de cada uso.

Extracción de la lente de visión

Para quitar la lente de visión (artículo # 5211-L) durante un examen, giran la lente izquierda y saque. In-

vierta el procedimiento para adjuntar. (Fig. 5).

Sustitución de la lámpara

Retire espéculo. Extraer el casquillo negro de la lámpara. Lámpara de giro hacia la izquierda para quitarlo.

Reemplace con ADC Artículo # 5211-4. Invierta el procedimiento para instalar la

lámpara nueva. (Fig. 6).

Insuflador

La unidad viene equipada con un accesorio insuflador que ya está fijado. La bom-

billa insuflador y tubos (Artículo # 5122N) se pueden comprar por separado. (Fig. 7).

Oftalmoscopio (siempre en el set # 5215 y # 5210)

Este cabezal del instrumento (artículo # 5240) está equipado con 24 lentes de -25 a

40 dioptrías. (Fig. 8).

Selección de la lente correctiva:

La unidad está equipada con 24 lentes correctoras 40 a -25 dioptrías (negativos

(Fig. 4)

(Fig. 5)

(Fig. 6)

(Fig. 7)

(Fig. 4b)

(Fig. 8)

(Fig. 9)

(Fig. 10)
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