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10.0 Calibración del pH

Es necesario realizar la calibración del pH antes de utilizar la sonda por primera 
vez para garantizar la exactitud de la primera lectura. 
• La Bluelab Conductivity/Temperature Probe (Sonda de conductividad/temperatura 

Bluelab) NO REQUIERE calibración.

• El pH del Bluelab Guardian Monitor REQUIERE calibración.

Para obtener lecturas de pH exactas, la sonda de pH debe limpiarse y volver a calibrarse 
en las situaciones siguientes:

• La lectura es diferente de lo previsto.
• Cuando el Guardian Monitor se restablece a los valores de fábrica.
• La sonda de pH se sustituye por una sonda nueva.
• Cuando ha transcurrido un mes desde la última calibración correcta y las luces de 

calibración parpadean.

Cuando se calibra el pH después del primer uso, es necesario limpiar la sonda de pH. 

Consulte la limpieza de la sonda de pH en la sección 14.0.

Para obtener una calibración del pH óptima:

La precisión de la lectura de pH depende de la precisión y la antigüedad de las soluciones 

de calibración utilizadas, y del uso y la limpieza de la punta de la sonda de pH.
• Verifi que que la sonda de pH se haya limpiado y enjuague la sonda con agua limpia entre 

las soluciones de calibración para reducir la contaminación de las soluciones de pH.

• Sólo deben utilizarse soluciones nuevas no contaminadas.
• Calibre el pH a la misma temperatura que la solución que vaya a medirse.
• Calibre SIEMPRE la sonda de pH con pH 7.0 y, a continuación, con pH 4.0 o pH 10.0.
NOTA: No es necesario calibrar la sonda de conductividad/temperatura, pero debe limpiarse 

para eliminar todos los depósitos de sales de nutrientes. Consulte la sección 13.0.

La calibración del pH exige limpiar la punta de la sonda de pH y después calibrar en 
DOS SOLUCIONES.

Si se prevé una lectura de pH por debajo de 7.0, utilice las soluciones de calibración de pH 

7.0 y pH 4.0.
Si se prevé una lectura de pH por encima de 7.0, utilice las soluciones de calibración de pH 

7.0 y pH 10.0.
Realice los pasos siguientes para la calibración del pH del Guardian Monitor.

Almacenamiento y uso de las soluciones de calibración

• Coloque siempre la tapa en la botella después del uso o, de lo contrario se producirá una 

evaporación que inutilizará la solución.

• Guarde en un lugar fresco.
• NO realice la medición directamente dentro de la botella.

Ponga una pequeña cantidad en el recipiente limpio y

deséchelo después del uso.

• No agregue nunca agua a las soluciones
La precisión de la lectura de pH depende de la

precisión y la antigüedad de las soluciones de

calibración utilizadas, y del uso y la limpieza de la

punta de la sonda de pH.
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