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Después de seleccionar el idioma, el sensor y la membrana, aparecerá la pantalla de 
funcionamiento. La próxima vez que se encienda el instrumento, aparecerá la 
pantalla de funcionamiento inmediatamente después de la autoprueba. Si se 
cambia el tipo de sensor o de membrana, no olvide actualizarlo en el menú de 
Configuración del Sistema. 

M E N U D E C O N F I G U R A C I Ó N D E L 
S I S T E M A 

Pulse la tecla del menú 

 para acceder a las siguientes funciones de 

Configuración del Sistema. 

El menú de Configuración del Sistema contiene diversas pantallas identificadas 
como ‘páginas’. En la figura 9 se ve la página actual indicada en la pantalla. 

% OXÍGENO DISUELTO LOCALIZADO 

%OD Local puede activarse o desactivarse usando las teclas de flecha ascendente o 
descendente para resaltar la función y pulsando luego Enter. Si se ve una ‘X’ en la 
casilla junto a %OD Local indica que está activada (Figura 9). 
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 %OD local 

…

 SUD 

…

 Cal un toque 

…

 Audio 

Contraste 
Tipo de sensor 

Tipo de membrana 
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ESC 

Exit
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Reset
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l. 

gura 9, % oxígeno disuelto loca

d

 

Cuando está activada la función %OD Local, los valores de % de oxígeno disuelto 
se expresarán como %L en la pantalla de funcionamiento. 

La función %OD Local permite tomar mediciones de oxígeno disuelto localizado. 
Ello fija el valor de calibración de OD% en 100% independientemente de la altitud 
o la presión barométrica. Cuando se active la función %OD Local, el Pro20 
tomará en cuenta la presión barométrica en cada medición. Por ejemplo, si 
cambia la presión barométrica, la lectura de OD %L debería permanecer constante 
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