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Introducción

Determine las puertas del canal discriminador de dobletes para el análisis durante 
el desarrollo del análisis. Los valores numéricos aparecen en el lado izquierdo del 
histograma. Utilice la posición numérica de las puertas, tal como se determina durante 
el desarrollo del análisis, para establecer la ubicación de las puertas en el protocolo.

La información de las puertas puede cambiar con un nuevo grupo de microesferas xMAP. 
Cada vez que reciba un nuevo grupo de microesferas xMAP, evalúelas con los protocolos 
actuales. Si cambia la información de las puertas, cree un nuevo protocolo idéntico al 
protocolo actual, pero con un nuevo número de versión y nueva información de las 
puertas. Si ejecuta un equipo basado en xMAP, siga las directrices que se encuentran 
en las instrucciones de uso del producto o utilice el protocolo del software provisto.

Placas

Al utilizar placas descubiertas, elija placas opacas negras, si es posible, para reducir el 
fotoblanqueado.

Para los análisis calentados, utilice placas modelo P de pared delgada de policarbonato 
con 96 pozos CoStar

®

 Thermowell

®

.

Para los análisis no calentados, seleccione una placa de 96 pozos con una altura general 
no superior a 19 mm (0,75 pulgadas). Consulte “Concentración de microesferas” en la 
página 5.

Consulte la lista de consumibles recomendados en el sitio web de Luminex en 
http://www.luminexcorp.com/support/recommendedmaterials/index.html para obtener 
más información.
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                 Marcas Más Populares
                                    	 Apple
	 Bissell
	 Brother
	 Canon
	 Casio
	 Cisco
	 Craftsman
	 Dell
	 FRIGIDAIRE
	 Garmin
	 GE
	 HP
	 LG
	 Motorola
	 Nikon
	 Panasonic
	 Pioneer
	 Samsung
	 Sharp
	 SINGER
	 Sony
	 Whirlpool
	 Yamaha




                
                     Todas las marcas
                
            

        

        
            
                 Manuales populares
                    	Fitbit - Flex
	Nikon - D5000
	Nikon - D40
	Nikon - D3100
	Nikon - D90
	Nikon - D7000
	Nikon - D80
	Nikon - D3000
	HP - Officejet Pro 8600
	Canon - EOS 60D
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