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Imagen 6-1. Ciclo de limpieza 

 
 
Lanzamiento manual del ciclo de limpieza 
 
Cuando la función está activada, los ciclos de lavado se pueden activar de forma manual a 
través de la interfaz de usuario: 
 
Si la función ha sido acelerada en los arreglos generales de la función de limpieza, un 
lanzamiento manual de la función es posible a partir de la interfaz usuario: Calibración/ 
Limpieza >> Empezar ciclo limpieza manual 

o vía contacto de entrada. (Si estuviera provisto 

de ello) 
 
 
Limpieza continua durante el muestreo / función de mantenimiento 
 
Ciertos procedimientos obligan a una limpieza continua de los electrodos. En esta 
configuración, “el tiempo de recuperación” y el “intervalo de tiempo” interrumpen la limpieza 
continua. 
 
El ciclo de limpieza continua empieza en el momento en el que se activa la función “Limpieza 
continua”. Primero con “Modo limpieza” que tiene la duración de “Tiempo de lavado” seguido 
por “Modo limpieza” que tiene la duración del tiempo del "intervalo". 
 
 
Inversión del tiempo de "intervalo" y de “limpieza" 
 
El ciclo de limpieza se acaba de la forma descrita anteriormente; apretando la tecla de la 
pantalla principal (una o dos veces). Una vez el ciclo ha terminado, reactivar " limpieza 
continua” para empezar de nuevo el ciclo. 
 
¡Nota!

 Si usted escoge esta configuración, la limpieza manual no está disponible. 

 
 
Diagnósticos 
 
El tiempo de respuesta es una buena indicación del estado del electrodo. Durante el tiempo de 
regreso a la medida, la respuesta es monitorizada y se genera un error cuando la mitad del 
valor del tiempo no se alcanza durante 1/3 del tiempo de recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6-2. Limpieza química de los sensores 
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