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•

 Inspeccione el maletín antes de utilizar el 

instrumento de medida. Examine el producto 
para ver si hay grietas o si falta plástico. 
Observe atentamente el aislamiento 
alrededor de los terminales. 

•

 No trabaje solo. 

•

 Cumpla los requisitos de seguridad 

nacionales y locales. Utilice equipos de 
protección personal (equipos aprobados de 
guantes de caucho, protección facial y 
prendas ignífugas) para evitar lesiones por 
descarga o por arco eléctrico debido a la 
exposición a conductores con corriente. 

•

 El compartimento de las pilas debe estar 

cerrado y bloqueado antes de usar el 
instrumento de medida. 

XW

 Advertencia 

•

 No utilice el instrumento de medida sin las 

tapas o con la carcasa abierta. Puede 
exponerse a una descarga de tensión 
peligrosa. 

•

 Retire las señales de entrada antes de limpiar 

el instrumento de medida. 

•

 Utilice sólo las piezas de repuesto 

especificadas. 

Las tensiones nominales indicadas en las advertencias se 
indican como límites de "tensión de trabajo". Representan 
V CA rms (50 o 60 Hz) en aplicaciones de onda sinusoidal 
de CA, y V CC en aplicaciones de CC. 
La categoría de medición IV hace referencia a las redes 
de suministro aéreas o subterráneas de una instalación. 
Categoría de medición III hace referencia al nivel de 
distribución y a los circuitos de instalación fija en el interior 
de un edificio. 
La categoría de medición II hace referencia al nivel local, 
aplicable a electrodomésticos y equipos portátiles. 
Los términos “Aaislado” o “Eléctricamente flotante” se 
utilizan en este manual para indicar una medición en la 
que la entrada BNC del instrumento de medida está 
conectada a una tensión distinta a lapuesta a tierra. 
Los conectores de entrada aislados no tienen partes 
metálicas expuestas, y están totalmente aislados para 
protegerlos contra descargas eléctricas. 
Las clavijas BNC pueden conectarse independientemente 
a una tensión superior a la de la puesta a tierra en 
mediciones aisladas (eléctricamente flotantes) y tienen 
una tensión nominal CAT III de 1.000 V y CAT IV de 600 
V rms con respecto a la puesta a tierra. 
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