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En caso de deteriorarse las funciones de 
seguridad 

La utilización del instrumento de medida de un modo 
distinto al especificado por el fabricante puede afectar 
a la protección proporcionada por el equipo.  
No utilice los cables de prueba si están dañados. 
Compruebe que los cables de prueba no tienen daños en 
el aislamiento ni metal expuesto, o si se muestra el 
indicador de desgaste. 
Siempre que sea probable que la seguridad se haya visto 
deteriorada, apague el instrumento de medida y 
desconéctelo de cualquier fuente de señal externa y de la 
red eléctrica. Consulte a personal cualificado. Por 
ejemplo, la seguridad puede haberse deteriorado si el 
instrumento de medida no realiza las mediciones previstas 
o presenta señales visibles de daños. 

Uso seguro del juego de baterías de 
iones de litio 

Los modelos de juegos de baterías BP290 (26 Wh)/BP291 
(52 Wh) se han probado de acuerdo con el manual de 
pruebas y criterios de Naciones Unidas, parte III, 
subsección 38.3 (ST/SG/AC.10/11/Rev.3), más 
comúnmente conocido como pruebas UN T1.T8, y 
cumplen los siguientes criterios establecidos. Los juegos 
de baterías se han probado de acuerdo con la normativa 
EN/IEC62133. Gracias a esto, se pueden realizar envíos 
internacionales sin restricciones por cualquier medio. 

Almacenamiento seguro del juego de baterías 

•

 

No guarde los juegos de baterías cerca de una fuente 
de calor o fuego. No los guarde bajo la luz solar 
directa. 

•

 

Guarde el juego de baterías en su envoltorio original 

hasta que vaya a usarlo. 

•

 

Si es posible, extraiga el juego de baterías del equipo 

cuando no esté en uso. 

•

 

Para evitar defectos, cargue el juego de baterías al 

máximo antes de almacenarlo por un largo periodo de 
tiempo. 

•

 

Tras almacenar el juego de baterías por largos 

periodos, puede ser necesario cargarlo y descargarlo 
varias veces para obtener el máximo rendimiento. 
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