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•

 

Mantenga el juego de baterías fuera del alcance de 

niños y animales. 

•

 

Solicite ayuda médica si se ha ingerido una batería o 

una parte de ella. 
 

Uso seguro del juego de baterías 

•

 

Cargue el juego de baterías antes de su uso. Utilice 
sólo adaptadores de red aprobados por Fluke para 
cargar el juego de baterías. Consulte las instrucciones 
de seguridad de Fluke y el Manual del usuario para 
obtener indicaciones sobre cómo cargar el juego de 
baterías correctamente. 

•

 

No deje una batería cargándose de forma prolongada 
cuando no está en uso. 

•

 

El rendimiento del juego de baterías es óptimo a una 
temperatura ambiente de 20 

°

C 

±

 5 

°

C (68 

°

F 

±

 9 

°

F). 

•

 

No coloque los juegos de baterías cerca de una 
fuente de calor o fuego. Evite la exposición a la luz 
solar. 

•

 

No someta los juegos de baterías a golpes bruscos 
como impactos mecánicos. 

•

 

Conserve el juego de baterías limpio y seco. Limpie 
los conectores sucios con un paño limpio y seco. 

•

 

No emplee otro cargador que no sea el suministrado 
específicamente para este equipo. 

•

 

No utilice una batería que no esté especificada para 
su uso con el instrumento Medical ScopeMeter. 

•

 

Preste la debida atención para la correcta colocación 
de la batería en el instrumento de medida o en el 
cargador de baterías externo. 

•

 

No cortocircuite un juego de baterías. No coloque los 
juegos de baterías en lugares donde se puedan 
cortocircuitar con objetos metálicos (como monedas, 
sujetapapeles, bolígrafos o similares). 

•

 

Nunca utilice un juego de baterías o un cargador que 
presente un daño visible. 

•

 

Las baterías contienen sustancias químicas 
peligrosas que pueden producir quemaduras o 
explotar. En caso de exposición a sustancias 
químicas, limpie la zona con agua y llame a un 
médico. Si la batería presenta fugas, repare el 
instrumento de medida antes de utilizarlo. 

•

 

Alteración del juego de baterías: no intente abrir, 
modificar, reformar o reparar un juego de baterías que 
parezca que funciona incorrectamente o que presente 
daños físicos. 

•

 

No desmonte ni rompa los juegos de baterías. 
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