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ENTER

 

 

Utilice las teclas de dirección 

azules para resaltar la opción. 

Pulse la tecla 

ENTER

 azul para 

aceptar la selección. Se 

seleccionará la siguiente opción. 

El menú se cerrará después de la 

última opción. 

Nota 

Pulsar las teclas de dirección azules le permitirá 
desplazarse por un menú sin cambiar la 
configuración. 
Para salir en cualquier momento del menú, pulse 

F4

 (CLOSE). 

Cómo ocultar los menús y las etiquetas 
de teclas 

Es posible cerrar un menú u ocultar una etiqueta de tecla 
en cualquier momento. 

CLEAR

 

 

Oculte una etiqueta de tecla, pulse de nuevo 
para mostrar la etiqueta de tecla otra vez 
(función de cambio). 
Un menú mostrado se cerrará. 

Para visualizar los menús o etiquetas de teclas, pulse una 
de las teclas de menú amarillas (por ejemplo, la tecla 

SCOPE

). 

También puede cerrar un menú mediante la tecla de 
función 

F4

CLOSE. 

Iluminación de teclas 

Algunas teclas incorporan un LED luminoso. Para obtener 
una explicación de la función LED, consulte la tabla 
siguiente. 

 

Encendido: 

la pantalla está apagada, el 
instrumento de medida está 
en funcionamiento. 
Consulte el capítulo 6 
“Sugerencias”, sección 
“Ajuste del temporizador 
para la desconexión 
automática de la pantalla”. 

Apagado:  

en las demás situaciones. 

HOLD

RUN

 

Encendido:  las mediciones se detienen, 

la pantalla se congela. 
(HOLD) 

Apagado: las 

mediciones 

están 

en 

funcionamiento. (RUN) 
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