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Uso de Replay, Zoom y Cursor 

 

Reproducción de las 100 pantallas de osciloscopio más recientes
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Reproducción continua 

También es posible reproducir las pantallas almacenadas 
de manera continua, como si fuese una cinta de vídeo. 

Para reproducir de manera continua, proceda de este 
modo: 

1 

REPLAY

 

En modo de osciloscopio, abra el 
menú 

REPLAY

. 

 

Observe que la traza se congela 
y que en la parte superior de la 
pantalla aparece el texto 

REPLAY

. 

2 

F3

 

Reproduce continuamente las 
pantallas almacenadas en orden 
ascendente. 

Espere hasta que aparezca la pantalla con el suceso de 
señal de su interés. 

3 

F3

 

Interrumpe la reproducción 
continua. 

 

Desactivado de la función de reproducción 
(Replay) 

4 

F4

 

Desactive 

REPLAY

. 

Captura automática de 100 intermitentes 

Al utilizar el instrumento de medida en modo de disparo, 
se capturan 100 pantallas disparadas. 

Combinando las posibilidades de disparo con la 
capacidad de capturar 100 pantallas para su posterior 
reproducción, podrá dejar el instrumento de medida 
funcionando automáticamente para capturar anomalías de 
señal intermitentes. De esta forma puede utilizar Pulse 
Triggering para disparar y capturar 100 transitorios 
rápidos intermitentes, o bien para capturar 100 
encendidos de UPS. 

Para obtener más información sobre disparos, consulte el 
capítulo 4: “Disparo sobre formas de onda”. 
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