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Uso de los cursores en mediciones de espectro 

Para realizar una medición con cursores en un espectro, 
proceda como se indica a continuación: 

1 

CURSOR

 

En la medición de espectro, abra 
la etiqueta de la tecla cursor. 

 

2 

 

Desplace el cursor y observe las 
lecturas de la parte superior de la 
pantalla. 

 

 

Mediciones de tiempo de subida 

Para medir tiempo de subida, proceda de la siguiente 
manera: 

1 

CURSOR

 

En modo de osciloscopio, abra 
las etiquetas de la tecla cursor. 

 

2 

F1

 

Pulse para resaltar . 

3 

F4

 

Para varias trazas, seleccione las 
que correspondan, A, B, C, D o M 
(si existe una función matemática 
activa). 

4 

F3

 

 Seleccione MANUAL o AUTO 
(esta opción realiza los pasos 
5 a 7 automáticamente). 

5 

Mueva el cursor superior hasta el 
100% de la altura de la traza. En 
el 90% se muestra un marcador. 

6 

F2

 

Seleccione el otro cursor. 

7 

Mueva el cursor inferior hasta el 
0% de la altura de la traza. En el 
10% se muestra un marcador. 
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