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Mensajes de error

Mensajes de error

Causa y medidas a seguir

ERR

El usuario tuvo un tiempo corto de exhalación 
durante la prueba, lo cual probablemente significa 
que el usuario no exhaló sin 

interrupciones y de 

manera continua por lo menos 5 segundos. 

REPITA LA PRUEBA.

ErH

El sensor ha sido expuesto a un agente 
contaminador o a altos niveles de alcohol. La 
unidad requiere reparación. Visite www.q3i.
com/support para información sobre cómo reparar 
la unidad.

H

La unidad detectó una concentración de alcohol 
muy alta (sobre 0,400% de CAS). 

REPITA LA 

PRUEBA.

 

Explicación de los resultados
El resultado que aparece en este dispositivo es una estimación de la 

alcoholemia o CAS del sujeto. El Departamento de Transportes (DOT) 

emplea el estándar de 0,020% como umbral para un análisis positivo de 

alcohol en detecciones sin tolerancia. Casi todos los estados tienen un 

nivel de 0,080% como límite de CAS conforme a la ley para actividades 

como la operación de un vehículo automotor. Algunos estados prohíben 

conducir vehículos comerciales o cualquier embarcación/avión con 

0,040% de CAS o más. Este dispositivo debe usarse únicamente 

como detector y sólo puede dar una lectura de la posible presencia de 

alcohol en la sangre del sujeto sometido a prueba. La correlación entre 

el contenido de alcohol en el aliento y la CAS depende de numerosos 

factores, como temperatura y estado de salud.
No puede determinarse la CAS o alcoholemia exacta en la sangre 

del sujeto sometido a prueba usando un dispositivo detector de 

alcohol en el aliento. Nunca conduzca cuando beba alcohol.
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